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Более года мир живет в новой реальности — пандемии коронавирусной 
инфекции. За это время разработаны рекомендации по профилактике, диаг-
ностике и лечению COVID-19. Однако остались нерешенные вопросы о месте 
наборов реактивов для выявления антител у больных COVID-19 в диагности-
ческом процессе. 

Цель исследования — изучить диагностические характеристики набора 
реагентов для выявления антител IgM/IgG к коронавирусу иммунохромато-
графическим методом.

Материалы и методы. В апробации набора реагентов для выявления ан-
тител IgM/IgG к коронавирусу иммунохроматографическим методом («Core 
Technology Co., Ltd», Китай) приняли участие 40 человек, из них 25 условно 
здоровых лиц и 15 человек с COVID-19, диагноз верифицирован на основа-
нии эпидемиологического анамнеза, клинической картины, результатов ПЦР. 
Тестирование пациентов с COVID-19 проводили на 9–10-е сутки от момента 
появления первых симптомов. 

Результаты. IgM были обнаружены у 25 человек, из них у 10 условно здо-
ровых лиц и 15 пациентов с COVID-19. IgG были обнаружены у 22 пациентов, 
из них у 7 условно здоровых лиц и 15 пациентов с COVID-19. Ложноотрица-
тельных результатов не выявлено. 

Диагностическая чувствительность для IgМ/IgG составила 100%; диагности-
ческая специфичность для IgМ — 60%, IgG — 72%; предсказательная ценность 
положительного результата для IgМ — 60%, IgG — 68,18%; предсказательная 
ценность отрицательного результата для IgМ/IgG — 100%. 

Выводы. Таким образом, набор реагентов для выявления антител IgM/
IgG к коронавирусу иммунохроматографическим методом можно использо-
вать в качестве скрининга у пациентов, поступающих в экстренном порядке, 
а также для повторного тестирования через 9–10 дней от момента появления 
первых симптомов. Работа по изучению диагностической чувствительности 
и специфичности определения антител иммунохроматографическим методом 
в ходе диагностики COVID-19 будет продолжена.


